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Kurzanleitung Sippi™

Inbetriebnahme von Sippi™ bei 
Anschluss an einen neuen Patienten
Für die laufende Handhabung von Sippi – siehe Rückseite.

1. Sippi am Bett aufhängen 2. Sippi starten

3. Einen neuen Urinbeutel
mit Kassette an der
Basiseinheit befestigen
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4. Konnektor des Urinbeutels mit
dem Katheter verbinden

5. Um die erste Stunde einzustellen
– die Sync-Taste mindestens
3 Sekunden gedrückt halten
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Bitte beachten, dass Sippi bei 
schneller Blasenentleerung nicht 
den gesamten Urin registriert. 
Dieses initiale Volumen in der Blase 
ist normalerweise klinisch irrelevant.

Die Synchronisierung ist nur erforderlich, 
wenn ein neuer Patient gestartet wird.

Observe Medical
Krokslätts Parkgata 4, 431 68 Mölndal, Schweden 
+46 (0)10 - 641 02 02   |  observemedical.com



Wichtig!
Ein gerade aufgehängtes Sippi misst 
genauer.
Sippi teilt die Stundendiurese 
automatische in volle Stunden auf.
Ein Ziehen des Schlauchs wird nicht 
empfohlen.
Bei weiteren Fragen 
Gebrauchsanleitung zu Rate ziehen.

Ablesen Stundendiurese  
Sippi auf dem Display ablesen.

Die neue Tagesdiuresemessung beginnt ab 
dem letzten Umschlagen auf eine volle 
Stunde nach dem Nullstellen. Sippi erinnert 
sich bei der Tagesdiuresemessung an 
diesen Zeitpunkt.

Historie – aktuelle Tagesdiuresemessung
Auf die Historie-Taste drücken, um sich 
schrittweise durch die Historie zu bewegen 
und einen Überblick über die bisherige 
Diurese des Patienten während der aktuellen 
Tagesdiuresemessung zu erhalten.

Kurzanleitung Sippi™ 

Laufende Handhabung von Sippi™
Um Sippi beim Anschließen an einen neuen Patienten zu starten 
– siehe Rückseite.
Sippi zeichnet selbstständig Stunden und Tagesdiuresemessung auf. Das Ablesen der 
Stundendiurese und das Nullstellen der vorherigen Tagesdiuresemessung sind 
normalerweise die einzigen Handgriffe, die ausgeführt werden müssen.
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Stundendiurese 
vergangene 
Stunde 

Bisherige 
Diurese während 
der aktuellen 
Tagesdiurese-
messung

Bisherige Diurese 
während der 
aktuellen Stunde

Zeitangabe 
aktuelle Stunde
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Eine neue Tagesdiuresemessung 
beginnen 
Die Taste mit dem Papierkorb-Symbol 
mindestens 3 Sekunden während der ersten 
Stunde NACH Beginn einer neuen 
Tagesdiuresemessung gedrückt halten.




